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高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）用 

コスモシール®ガードカートリッジ 
 
 

 

このたびはコスモシールガードカートリッジをお買い上げ頂きましてありがとうございます。ガードカートリッジはコスモシールパックドカラムと

同じ充填剤を使用したディスポーザブルタイプのガードカラムです。分析カラムをより高性能で長期間ご使用して頂くために、下記の注意事

項を熟読の上ご使用ください。 
 
 
 
コスモシールガードカートリッジは、ガードカートリッジホルダー（別売り）にセットして使用します。ガードカートリッジホルダーには下記の2種

類があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
※ご使用前に梱包状態、カートリッジの外観に異常がないか、また、充填剤の種類に誤りがないかご確認ください。 

 

(1) ガードカートリッジの組立 

ガードカートリッジを専用のコスモシールガードカートリッジホルダーにセットします。

このとき、ホルダーおよびガードカートリッジに刻印されている矢印の向きが同   

じになるようにして、スパナで締め付けてください。 

 

(2) ガードカートリッジとインジェクターの接続 

ホルダーの矢印を移動相の送液方向に合わせ、ホルダー入り口とインジェクター   

側の配管を接続してください。 

 

(3) 気泡の除去（脱気） 

分析カラムを接続せずに、塩を含まない移動相（70％メタノールや60％アセトニトリ

ルなど）を下記の流速で5分以上送液し、カートリッジ内の気泡を除去してください。

（4.6 mmI.D.-10 mm：1.0 ml/min、2.0 mmI.D.-10 mm：0.2 ml/min）。 

 

(4) 分析カラムの接続 

下図のように分析カラムを接続し、ご使用される移動相で置換後、分析を始めてく

ださい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．使用方法 

使用方法の手順 

２．カートリッジホルダーについて 

１．はじめに 

② ガードカートリッジホルダー 

① ダイレクトカートリッジホルダー  

カラムとの接続方法 

② ガードカートリッジホルダー 

カラム接続チューブ(別売り)を用いて 

分析カラムと接続します。 

① ダイレクトカートリッジホルダー 

分析カラムに直接接続します。 
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分析中に分析圧の上昇、ゴーストピークの出現、ベースラインの上昇等、不具合が生じたときには速やかに新しいカートリッジと交換してくだ

さい。このような状態で継続使用されますと、分析カラムの性能低下の原因となります。なお、ホルダーは繰り返しご使用できます。 

 

 

 

ご使用後は緩衝液を含まない溶媒（例：70％メタノールや 60％アセトニトリル）で洗浄し、カートリッジをホルダーにセットしたまま密栓して保

管してください（ダイレクトカートリッジホルダーの場合は分析カラムと接続したままにしてください）。ホルダーから取り出したカートリッジを再

利用した場合、分離能が低下する場合があります。 

 

 

 

・ カラムに大きな衝撃を与えないでください。 

・ 有機溶媒は必ず高速液体クロマトグラフ用をご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製 品 名 製品番号 容量 

COSMOSIL® ダイレクトカートリッジホルダー（内径4.6mm用） 19989-71 1 PKG 

COSMOSIL® ガードカートリッジホルダー (内径2.0mm用) 11884-71 1 PKG 

COSMOSIL® ガードカートリッジホルダー (内径4.6mm用) 38009-79 1 PKG 

COSMOSIL® カラム用接続チューブ (内径0.1mm) 12570-41 1 PKG 

COSMOSIL® カラム用接続チューブ (内径0.25mm) 37843-69 1 PKG 

６．使用上の注意事項 

５．ガードカートリッジの保管 

７．関連製品 

４．ガードカートリッジの交換 


